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Для врача

Предполагаемое 
использование облачного 
сервиса Lumiflex Cloud

Lumiflex Cloud предназначен для использования медицинскими 
работниками с целью помощи людям с диабетом и их лечащим врачам  
в просмотре, анализе и оценке данных с устройств контроля уровня 
глюкозы за прошедший период времени для более эффективного 
управления диабетом.

Дополнительно

Lumiflex Cloud является вспомогательным средством просмотра 
данных и не предназначен для принятия решений по лечению  
или замены профессиональной медицинской консультации.

Lumiflex Cloud не предназначен для немедленного принятия 
клинических решений и не заменяет самоконтроль уровня глюкозы, 
рекомендованный лечащим врачом.

Медицинские работники должны использовать информацию 
из облачного сервиса Lumiflex Cloud в сочетании с другой 
доступной им клинической информацией. 



Для врача

Системные требования  
и меры предосторожности

Обеспечьте оптимальную производительность  
и безопасность с помощью правильной настройки.

Системные требования

Поддерживаемые браузеры. Веб-приложение Lumiflex Cloud 
разработано для работы в Google Chrome версии 85 или выше. Для 
обеспечения полной функциональности необходимо включить 
JavaScript и разрешить всплывающие окна.

Поддерживаемые операционные системы. Приложение протестировано  
для обеспечения бесперебойной работы в Chrome под управлением 
Windows 10, macOS 10.15+ и дистрибутивов Linux (например, Ubuntu 20.04+).

Минимальные аппаратные/программные требования. Для оптимального 
отображения информации минимальное разрешение экрана должно быть 
1920 × 1080. Для наилучшей производительности необходимо обеспечить 
стабильное интернет-соединение.

Критические меры предосторожности

Подключение.  Включает Bluetooth и сеть на мобильных устройствах  
для обмена данными в реальном времени. Компьютер должен 
поддерживать стабильное интернет-соединение.


Риски передачи данных. Проблемы с устройством, Bluetooth или сетью  
могут привести к задержке или сбою передачи данных опекунам.


Питание. Обеспечивает стабильное питание во время подключения 
устройства и обработки данных. Не следует использовать платформу  
при низком уровне заряда батареи.


Серьезные инциденты. Немедленно сообщите производителю  
и соответствующим органам о любых серьезных травмах  
или смертельных случаях, связанных с устройством.
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Регистрация 
в облачном сервисе

 https://cloud.lumiflex.ru/login

Процесс регистрации
lumiflex.ru

Перейдите по ссылке на сайт 
Lumiflex Cloud и нажмите 
«Зарегистрироваться».

lumiflex.ru lumiflex.ru

Выберите вкладку «Врач/ЛПУ» и введите личную информацию.

lumiflex.ru

Установите предпочтительные 
единицы измерения и пороговые 
значения BG (глюкозы в крови)  
для практики.




